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Postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzone jest w trybie Wytycznych
Instytucji  Zarzadzajacej Regionalnym  Programem  Operacyjnym  Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamoéwien wspoétfinansowanych ze
srodkéw EFRR w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy Prawo zamowien publicznych
»Zakup infrastruktury do prac B+R niezbednych do ustalenia schematu szybkiego badania
bélu gtowy w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mézgu przez Sanus Szpital
Specjalistyczny Sp. z 0.0.”

Zamawiajacy informuje ze w dniu 10i 11.09.2019 r. wptynely pytania:
Pytanie nr 1.

Dotyczy Zatacznik nr 5 do INSTRUKCJ DLA WYKONAWCOW ,,Zestawienie wymagan dotyczacych
aparatury do rezonansu magnetycznego 37”

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajacy bedzie premiowat nastepujgce cechy:

Mozliwos$é aktualizacji systemu do Tak / Nie; Tak — 2 pkt
najnowszej technologii np. Technologii
BioMatrix lub rownowaznej wg.
nomenklatury producenta posiadajacej
czujnik oddechowy wbudowany w cewke
kregostupowaq badz stét pacjenta w dniu
dostarczenia systemu

Jezeli tak - Nie — 0 pkt
poda¢ nazwe

Dtugosé magnesu <180 cm <165 -3 pkt

> 166 — 0 pkt

Odp.: NIE
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Pytanie nr 2.

Dotyczy Zatacznik nr 5 do INSTRUKCJ DLA WYKONAWCOW ,,Zestawienie wymagari dotyczacych
aparatury do rezonansu magnetycznego 3T” punkty 2.1, 4.1, 5.1

zy Zamawiajacy wprowadzi punktacje jak zapro ponizej :

2.1. Maksmalna ‘\amphtuda grédléntéw we >40 T/m <45 mT/m -0 pkt
wszystkich osiach x, y, z, {réwnoczes$nie)
dla petnego obszaru badania (FOV min. 45 2 45 mT/m- 5 pkt

cm)

4.1 Moc wyjsciowa wzmacniacza > 30 kW <36 kW — 0 pkt

236 kW -5 pkt

5.1. | Obcigzenie plyty stotu pacjenta, facznie z
ruchem pionowym i, w przypadku

zaoferowania odtaczanego stotu (lub blatu 2200 kg <250 kg - 0 pkt
stotu), przy odtgczonym stole (lub blacie > 250 kg -2 pkt

stotu) — podczas transportu pacjenta

Odp.: NIE

Pytanie nr 3.

Dotyczy zatgcznika nr 5 do SIWZ, pkt. 12.13

Dotyczy zatgcznika nr 4 do SIWZ, §8 ust. 16
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na modyfikacje w/w zapiséw na: ,,Okres dostepnosci czesci zamiennych dla
wszystkich sktadowych przedmiotu zamowienia od daty sprzedazy przez min. 10 lat. Powyzsze nie dotyczy
oprogramowania i sprzetu komputerowego, dla ktérego Wykonawca zapewnia 5 letnig dostepnosc czesci
zamiennych.”?

Odp.: Wykonawca moze zapewnié¢ dostep do czesci zamiennych rozumianych jako wymiana urzadzen
IT na nowe ktére beda kompatybilne z urzgdzeniem
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Pytanie nr 4.

Tabela rtg cyfrowy pkt 55
Czy Zamawiajgcy dopusci, podobnie jak to zrobit w poprzednim postepowaniu, maksymalny czas

ekspozycji min 450 ms? W nowoczesnych aparatach rtg z czutymi detektorami nie ma potrzeby
wykonywa¢ duzszych ekspozycji. Wrecz przeciwnie — celem jest zawsze wykonanie zdjecia z jak
najkrotszym czasem, aby unikng¢ artefaktdw ruchowych.

Odp.: TAK

Pytanie nr 5.

Tabela rtg cyfrowy pkt 39i 76
Czy Zamawiajgcy dopusci, podobnie jak to zrobit w poprzednim postepowaniu, oprogramowanie
oparte o intuicyjne ikony, menu w jezyku angielskim, nazwy programow anatomicznych w jezyku
polskim, bez regulacji skali szaro$ci na podstawie histogramu?

Odp.: TAK

Pytanie nr 6.

Tabela rtg cyfrowy pkt 72
Czy Zamawiajgcy dopusci, podobnie jak to zrobit w poprzednim postepowaniu, obrét kolimatora +/-

45°? Jest to zakres umozliwiajgcy ustawienie dowolnej prostokatnej kolimaciji.

Odp.: TAK

Pytanie nr 7.

Dotyczy zatgcznika nr 6a i 6b, pozostate wymagania pkt. 8
Czy Zamawiajgcy zaakceptuje termin zakoriczenia naprawy wynoszacy 3 dni robocze, jezeli do

naprawy nhie jest wymagany zakup czesci zamiennych za granica i 5 dni roboczych, jezeli do naprawy
konieczny jest zakup czesci zamiennych za granica? Dni robocze to dni pn-pt z wylgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.

Odp.: TAK
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Pytanie nr 8.

Dotyczy zatacznika nr 4 do SIWZ, §4 ust. 3
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje w/w zapisu na: ,W przypadku odmowy dokonania odbioru
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego w szczegdlnosci z powodu zgtoszenia uwag lub zastrzezen co do
wykonania przedmiotu umowy Zamawiajgcy sporzqdzi wykaz stwierdzonych w czasie odbioru
nieprawidtowosci w formie pisemnej i przekaze go Wykonawcy a nastepnie ustali w porozumieniu z Wykonawcgq
termin na ich usuniecie, w ktorym Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko obowigzany jest do ich uwzglednienia w
cafosci. W takim przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie (powyZsze nie dotyczy uwag
odnoszqcych sie do nieistotnych usterek tj. usterek, ktdre nie stojg na przeszkodzie uzywaniu przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem), stosownie do postanowien niniejszego paragrafu; za date odbioru uwaza sie
date odbioru poprawionego, uwzgledniajgcego wszystkie zamieszone przez Zamawiajgcego w wykazie
nieprawidtowosci.”?

Odp.: TAK

Pytanie nr 9.
Dotyczy zatacznika nr 4 do SIWZ, §8 ust. 3

Czy Zamawiajgcy zmodyfikuje w/w zapis na: ,Czas przestoju wytgczony bedzie z okresu gwarancyjnego. Czas
trwania gwarancji jakosci zostanie automatycznie wydfuzony o czas trwania naprawy.”?

Odp.: NIE

Pytanie nr 10.

Dotyczy zatgcznika nr 4 do SIWZ, §8 ust. 3
Prosimy o doprecyzowanie ze zapis ten dotyczy niesprawnosci sprzetu skutkujacej brakiem mozliwosci jego
eksploatacji. Moga sie zdarzy¢ drobne usterki ktére Wykonawca bedzie usuwat w terminach pézniejszych,
uzgodnionych z uzytkownikiem w celu zapewnienia jak najwiekszej dostepnosci aparatu w celu wykonywania
rutynowej pracy.

Odp.: TAK

Pytanie nr 11.

Dotyczy zatacznika nr 4 do SIWZ,\§8 ust. 7
Czy Zamawiajacy dopuszcza reakcje zdalng serwisu w postaci diagnostyki z wykorzystaniem

pofaczenia internetowego i telefonicznego?

Odp.: TAK
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Pytanie nr 12.

Dotyczy zatacznika nr 4 do SIWZ, §8 ust. 18
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na usunigcie z w/w zapisu: , [...] wymiany elementéw eksploatacyjnych i czesci o
znacznym zuzyciu”?
Wymiany prewencyjne i eksploatacyjne okreslone sg przez producenta w instrukcjach przegladowych.

Odp.: NIE

Pytanie nr 13.

Dotyczy zatgcznika nr 4 do SIWZ, §9 ust. 3
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dodanie do w/w zapisu zastrzezenia o tresci: ,[...] z zastrzeZeniem, ze
Wykonawca ponosi bez ograniczer umownych odpowiedzialnos¢ w zakresie, w jakim bezwzgledne przepisy
prawa nie pozwalajg na zmiane lub ograniczenie odpowiedzialnosci odszkodowawczej. W pozostafym zakresie
tgczna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy wynikajgca z umowy lub pozostajgca z nig w zwigzku,
niezaleznie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytutu kar umownych) ograniczona jest do
wartosci umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za utracone korzysci, utrate przychodow,
utracone dane, utrate zyskéw, utrate mozliwosci eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitatowe,
odszkodowania i kary umowne ptacone przez Zamawiajgcego swoim kontrahentom”?
Przedmiotowa prosba uzasadniona jest coraz szerszg miedzynarodowgq praktykg, w ktorej standardem sg
klauzule ograniczajace odpowiedzialno$é odszkodowawczg Wykonawcy, w kontekscie coraz powszechniejszej
zasady, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawecy nie powinna przekraczac okreslonej czesci wynagrodzenia umownego
Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonujg w umowach Banku Swiatowego). Pragniemy zauwazy¢, ze
ograniczenie odpowiedzialnosci do konkretnej kwoty i do sytuacji, w ktérych wystgpita bezposrednia strata
Zamawiajacego pozwoli na zaoferowanie znacznie nizszej ceny, a wyznaczony putap kar umownych i fgcznej
kwoty odpowiedzialnosci odszkodowawczej sa i tak wystarczajgcym czynnikiem ,motywujgcym” Wykonawce
do nalezytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odp.: NIE

Pytanie nr 14.
Dotyczy zatgcznika nr 4 do SIWZ, §10 ust. 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na usuniecie z w/w punktu zapisu o tresci: ,Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu na wykonanie umowy’?

Odp.: NIE

Pytanie nr 15.

Dotyczy zatacznika nr 4 do SIWZ, §10 ust. 2
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane w/w zapisu na: ,Zamawiagjgcy zastrzega sobie mozliwosé
odstgpienia od umowy w szczegdlnych przypadkach tj. momencie rozwigzania umowy o
dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0023/18-00)"?

Odp.: TAK
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Pytanie nr 16.

Dotyczy zatgcznika nr 4 do SIWZ, §10 ust. 5
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane w/w zapisu na: ,JeZeli na skutek dziatar lub zaniechari

Wykonawcy, a w szczegdlnosci opdzniert w realizacji umowy, zaniechania realizacji umowy lub
nienalezytego wykonywania umowy, dofinansowanie o ktérym mowa w ust. 4a nie zostanie
przyznane, zostanie cofniete lub Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do zwrotu catosci lub czesci
dofinansowania, Wykonawca niezaleznie od zastrzezonych kar umownych o ktérych mowa w § 9
zaptaci Zamawiajgcemu kare umownq w wysokosci rownej wartosci dofinansowania lub jej
nieprzynznaej/zwrdconej czesci.”?

Prosimy o zmiane, tak by zwrotowi podlegata nieprzyznana lub zwrdcona czesé¢ w przypadkach gdy sankcje nie
objety catego dofinansowania.

Odp.: TAK

Pytanie nr 17.

Zatacznik nr 6b, pkt 11
Czy Zamawiajgcy moze wskazaé, ktdra strona przy obstudze szuflady statywu jest bardziej dostepna
dla technika?

Odp.: PRAWA PACJENTA

Pytanie nr 18.

Zatacznik nr 6b, pkt 17

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania wysokiej klasy aparat RTG, ktérego minimalna wysokos¢
ogniska lampy od podtogi wynosi 42 cm? Rdznica jest niewielka i nie ma wplywu na jego
funkcjonalnosé.

Odp.: TAK

Pytanie nr 19.

Zatacznik nr 6b, pkt 27

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania wysokiej klasy aparat RTG, ktdrego najnizsze potozenie
blatu stotu od podtogi wynosi 56,5 cm? Réznica jest niewielka i nie ma wplywu na jego
funkcjonalnosc.

Odp.: TAK
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Pytanie nr 20.

Zatacznik nr 6b, pkt 28

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania wysokiej klasy aparat RTG, ktérego odlegtosé
powierzchnia ptyty stoty-kaseta wynosi 90 mm? Réznica jest niewielka i nie ma wptywu na jego
funkcjonalnosé.

Odp.: TAK

Pytanie nr 21.

Zatacznik nr 6b, pkt 29

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania wysokiej klasy aparat RTG wyposazony w stéf pacjenta o
pochtanialnosci blatu 1,2 mm Al.? Proponowana wartos¢ odbiega w niewielkim stopniu od
wymaganego i w zaden sposob nie wptywa na pogorszenie pracy uzytkownika, a tym samym na
jako$¢ uzyskiwanych ekspozycji.

Odp.: TAK

Pytanie nr 22.

Zatacznik nr 6b, pkt 48, 49, 50

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania wysokiej klasy aparat RTG, ktdry posiada deklaracje
zgodnosci CE na system RTG (najwazniejsze komponenty takie jak kolumna, stét, statyw, generator),
a oddzielng na detektor i stacje akwizycyjng, z zachowaniem petnej kompatybilnosci systemu? Aparat
ten jest wyprodukowany przez 2 producentéw: jeden jest producentem systemu RTG, a drugi —
detektora i stacji akwizycyjnej, ale wszystkie elementy aparatu w tym detektory sg ze sobg
kompatybilne i zintegrowane przez jednego producenta.

Pragniemy zauwazy¢, ze wiekszos¢ producentéw wystawia deklaracje zgodnosci dla kazdego z
elementéw urzadzenia, ktory moze podlegac niezaleznemu obrotowi, chocby jako cze$é zamienna.
Ponadto, deklaracja zgodnosci konieczna jest do obrotu jakimkolwiek towarem na terenie UE.
Deklaracja wystawiona dla catego urzadzenia uniemozliwiataby obrdt poszczegblnymi czesciami. Nie
wptywa to na jakosé urzadzenia, a nie na fakt odpowiedzialno$ci wytwdrcy na podstawie stosownych
przepisdw ustawy o wyrobach medycznych. Fakt wskazania dwdch przedstawicieli na terenie UE nie
wplywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji czy rekojmi, a serwis pogwarancyjny
realizowany jest przez jednego Wykonawce dla catosci urzadzenia.

Odp.: TAK
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Pytanie nr 23.

Zatgcznik nr 6b, pkt 51
Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania wysokiej klasy aparat RTG z czgstotliwoscig generatora 30

kHz? W urzadzeniach tego typu, taka wartosé czestotliwosci jest standardem. Jest uwazana
powszechnie za wystarczajacg do uzyskania obrazéw najwyzszej jakosci. Zwigkszanie czestotliwosci
generatora znacznie powyzej 30 kHz nie przynosi dla obrazowania zadnej wymiernej korzysci i jest
tylko parametrem odrézniajgcym poszczegodlne rozwigzania technologiczne.

Odp.: TAK

Odpowiedzi na pytania stanowig integralng czes$¢ Instrukcji dla wykonawcdw i proszg je
uwzgledni¢ przy sktadaniu ofert
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