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Wszyscy zainteresowani

Dot.

Postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzone jest w trybie Wytycznych
Instytucji  Zarzadzajacej Regionalnym  Programem  Operacyjnym  Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zaméwien wspoéffinansowanych ze
$rodkdédw EFRR w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy Prawo zaméwien publicznych
»Zakup infrastruktury do prac B+R niezbednych do ustalenia schematu szybkiego badania
bélu gtowy w celu wezesnego wykrywania zmian nowotworowych mdzgu przez Sanus Szpital
Specjalistyczny Sp. z 0.0.”

Zamawiajacy informuje ze w dniu 13.09.2019 r. wptynety pytania:

Pytanie nr 1.

dot. Umowy § 9 ust. 1 pkt b, KARY UMOWNE

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na obnizenie wysokosci kary za odstgpienie od umowy z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ do 10%? Celem kary nie jest osiggniecie zysku przez
Zamawiajgcego, a jedynie dyscyplinowanie wykonawcy i pokrycie ewentualnych szkéd zwigzanych z
opoOznieniem w realizacji.

Odp.: NIE

Pytanie nr 2.

dot. SIWZ § Viil. Opis sposobu przyznawania punktacji za spetnienie danego kryterium oceny
oferty, Czesc¢ Il — kryterium jakos$¢ techniczna

Zgodnie z informacjag od Zamawiajagcego — kryterium jakos$¢ techniczna — rozpatrywana bedzie na
podstawie Zatgcznika nr 6a lub 6b. We wskazanych zatacznikach brak jest parametréw ocenianych.
Prosimy Zamawiajgcego o wskazanie parametréw ocenianych w Zafgczniku nr 6a i 6b w celu
prawidtowej oceny ofert dia kryterium jako$¢ techniczna.

Odp.: Kryterium Jakos¢ techniczna — wynosi 30 punktéw i otrzyma jg oferta ztozona na
Zataczniku 6b
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do Zatacznika nr 6a (SIWZ)- Zestawienie wymagan dotyczacych aparatu RTG analogowego —
ucyfrowionego

Pytanie nr 3.

Dotyczy pkt 8: ,Panel dotykowy umozliwiajacy zmiane parametréw ekspozycji przy pacjencie”

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy aparat RTG renomowanego producenta, ktéry nie posiada
panelu dotvkowe umozliwiajacego zmiany ekspozycii przy pacjencie, ale za to posiada czyteiny

analogowy wskaZnik kata obrotu lampy? Obecny zapis uniemozliwia nam ztozenie oferty w

postepowaniu.

Odp.: TAK

Pytanie nr 4.

Dotyczy pkt 16: ,,Minimalna wysokos¢ ogniska lampy od podtogi < 40 cm”

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy aparat RTG renomowanego producenta z minimalng
wysokos$cig ogniska lampy od podiogi 44 cm? Z naszych ustaled wynika, ze réznica jest nieznaczna i

nie wptynie na ograniczenie mozliwosci diagnostycznych aparatu. Zaréwno przy 40 cm, jak i przy 44
c¢cm nie da sie wykona¢ bez podndzka badania kostki promieniem poziomym, a da sie wykonac
badanie kolana stojgcego przy statywie pacjenta. Obecny zapis uniemozliwia nam ztozenie oferty w
postepowaniu.

Odp.: TAK

Pytanie nr 5.

Dotyczy pkt 26: ,Najnizsze potozenie blatu stotu od podtogi < 56cm”

Czy __Zamawiajacy dopusci _wysokiej klasy aparat RTG renomowanego producenta z

minimalng wysoko$¢ blatu stotu od podtogi wynosi 56,5 cm? Pragniemy zauwazy¢, ze proponowany

wartos¢ odbiega jedynie 0,5 cm od wymaganego i w zaden sposéb nie wplywa na pogorszenie pracy
uzytkownika, a tym samym na jako$¢ uzyskiwanych ekspozycji. Obecny zapis uniemozliwia nam
ztozenie oferty w postepowaniu.

Odp.: TAK
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Pytanie nr 6.
Dotyczy pkt 27: ,,Odlegtos¢ powierzchnia ptyty stotu-kaseta £ 80mm”

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy aparat RTG renomowanego producenta, w ktérym odlegtosc
miedzy ptyta stotu a kasetg wynosi 89 mm? Pragniemy zauwazy¢ iz roznica tych odlegtosci jest

nieznaczna i wynika z konstrukcji aparatu, w zaden sposéb nie wptywa na pogorszenie pracy
uzytkownika, a tym samym na jakos$¢ uzyskiwanych ekspozycji. Obecny zapis uniemozliwia nam
zfozenie oferty w postepowaniu.

Odp.: TAK

Pytanie nr 7.
Dotyczy pkt 28: ,,Pochtanialnos¢ biatu stofu RTG <1 mm Al”

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy aparat RTG renomowanego producenta, ktéry posiada stét o

wspétczynniku pochianialnosci 1,4 mmAI? Pragniemy zauwazy(, ze oferowany stét jest wyjatkowo

odporny na obcigzenia, maksymalny udzwig stotu wynosi 300 kg. Ponadto, proponowana przez nas
wartos¢ jest nieznacznie mniejsza od wymaganej przez Zamawiajgcego i nie bedzie miata praktycznie
zadnego wplywu na dawke otrzymywang przez pacjenta. Obecny zapis uniemozliwia nam zlozenie
oferty w postepowaniu.

Odp.: TAK

Pytanie nr 8.
Dotyczy pkt 31: ,System antykolizyjny wytaczajacy pionowy ruch blatu po napotkaniu przeszkody”

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy aparat RTG renomowanego producenta, kiory nie posiada

systemu antykolizyjnego wvlaczajacy pionowy ruch blatu po napotkaniu przeszkody? Pragniemy

zauwazy¢ iz regulacja wysokosci stofu wykonywana jest przez technika, ktéry jest aktualnie w
pomieszczeniu badania. W momencie kiedy technik napotyka na op6r w ruchu pionowym stotu
natychmiast odpuszcza pedat nozny i automatycznie stét sie zatrzymuje. W zaden sposdb nie wplywa
na pogorszenie pracy uzytkownika, a tym samym na jakos$¢ uzyskiwanych ekspozycji. Obecny zapis
uniemozliwia nam ztozenie oferty w postepowaniu.

Odp.: TAK

Pytanie nr 9.
Dotyczy pkt 37: ,Regulacja skali szarosci wg. histogramu”

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy aparat RTG renomowanego producenta, kiéry nie posiada
regulacji skali szarosci wg. histogramu tylko wg algorytmu producenta? Obecny zapis uniemozliwia

nam ztozenie oferty w postepowaniu.

Odp.: TAK
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Pytanie nr 10.
Dotyczy pkt 45: ,,Zakres miliamperosekund minimum 0,1-630 mAs”

Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy aparat RTG renomowanego producenta, ktdry posiada zakres

mAs 0,1 - 500 mAs? Pragniemy zauwazy¢, ze dzieki zastosowaniu detektora o wysokim DQE
oferowany aparat doskonale nadaje sie do obrazowania pacjentéw bariatrycznych, korzystajac z
dostepnego zakresu 500 mAs. Obecny zapis uniemozliwia nam ztozenie oferty w postepowaniu.

Odp.: TAK

PYTANIA do Zatacznika nr 6b (SIWZ) - ,Zestawienie wymagan dotyczacych aparatu RTG cyfrowego”
Pytanie nr 11.

Dotyczy pkt 9: ,Panel dotykowy umozliwiajacy zmiane parametrow ekspozycji przy pacjencie”

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy aparat RTG renomowanego producenta, ktéry nie posiada

panelu _dotykowe umozliwiajgcego zmiany ekspozyciji przy pacjencie, ale za to posiada czytelny

analogowy wskaZnik kata obrotu lampy? Obecny zapis uniemozliwia nam ziozenie oferty w
postepowaniu.

Odp.: TAK

Pytanie nr 12.
Dotyczy pkt 17: ,,Minimalna wysoko$¢ ogniska lampy od podtogi < 40 cm”

Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy aparat RTG renomowanego producenta z minimalng
wysoko$cig ogniska lampy od podiogi 44 cm? Z naszych ustalen wynika, ze rdznica jest nieznaczna i
nie wptynie na ograniczenie mozliwosci diagnostycznych aparatu. Zaréwno przy 40 cm, jak i przy 44
c¢cm nie da sie wykona¢ bez podndzka badania kostki promieniem poziomym, a da sie wykonaé

badanie kolana stojgcego przy statywie pacjenta. Obecny zapis uniemoziiwia nam ztozenie oferty w
postepowaniu.

Odp.: TAK

Pytanie nr 13.
Dotyczy pkt 27: ,,Najnizsze potozenie blatu stotu od podtogi < 56cm”

Czy Zamawiajgcy dopusci  wysokiej klasy aparat RTG renomowanego producenta z
minimalng wysoko$¢ blatu stotu od podtogi wynosi 56,5 cm? Pragniemy zauwazy¢, ze proponowany
warto$¢ odbiega jedynie 0,5 cm od wymaganego i w zaden sposéb nie wpiywa na pogorszenie pracy
uzytkownika, a tym samym na jako$¢ uzyskiwanych ekspozycji. Obecny zapis uniemozliwia nam

ztozenie oferty w postepowaniu.

Odp.: TAK
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Pytanie nr 14.
Dotyczy pkt 28: ,,Odlegtosc powierzchnia ptyty stotu-kaseta < 80mm”

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy aparat RTG renomowanego producenta, w ktérym odlegiosc
miedzy ptyta stotu a kasetg wynosi 89 mm? Pragniemy zauwazy¢ iz roznica tych odlegtosci jest
nieznaczna i wynika z konstrukcji aparatu, w zaden sposéb nie wplywa na pogorszenie pracy
uzytkownika, a tym samym na jako$¢ uzyskiwanych ekspozycji. Obecny zapis uniemozliwia nam

ztozenie oferty w postepowaniu.

Odp.: TAK

Pytanie nr 15.
Dotyczy pkt 29: ,,Pochtanialnos$¢ blatu stotu RTG <1 mm Al”

Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy aparat RTG renomowanego producenta, ktéry posiada stot o
wspdiczynniku pochtanialnosci 1,4 mmAl? Pragniemy zauwazyé, ze oferowany stét jest wyjgtkowo
odporny na obcigzenia, maksymalny udzwig stotu wynosi 300 kg. Ponadto, proponowana przez nas
wartosé jest nieznacznie mniejsza od wymaganej przez Zamawiajgcego i nie bedzie miata praktycznie

zadnego wplywu na dawke otrzymywang przez pacjenta. Obecny zapis uniemozliwia nam zfozenie
oferty w postepowaniu.

Odp.: TAK

Pytanie nr 16.
Dotyczy pkt 33: ,System antykolizyjny wytaczajacy pionowy ruch blatu po napotkaniu przeszkody”

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy aparat RTG renomowanego producenta, ktdry nie posiada
systemu_antykolizyjnego wytaczajgcy pionowy ruch blatu po napotkaniu przeszkody? Pragniemy

zauwazy¢ iz regulacja wysokosci stotu wykonywana jest przez technika, ktéry jest aktuainie w
pomieszczeniu badania. W momencie kiedy technik napotyka na opér w ruchu pionowym stofu
natychmiast odpuszcza pedat nozny i automatycznie stot sie zatrzymuje. W zaden sposdb nie wptywa
na pogorszenie pracy uzytkownika, a tym samym na jako$¢ uzyskiwanych ekspozycji. Obecny zapis
uniemozliwia nam ztozenie oferty w postepowaniu.

Odp.: TAK
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Pytanie nr 17.
Dotyczy pkt 39: ,Regulacja skali szarosci wg. histogramu”

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy aparat RTG renomowanego producenta, ktéry nie posiada

regulacji skali szarosci wg. histogramu tylko wg algorytmu producenta? Obecny zapis uniemozliwia

nam ztozenie oferty w postepowaniu.

Odp.: TAK

Pytanie nr 18.
Dotyczy pkt 42: ,Rozdzielczo$¢ detektora wyrazona liczbg pikseli 2 6,7min, podaé”

Czy Zamawiajgcy dopusci wysokie] klasy aparat RTG renomowanego producenta kiory posiada

detektor cyfrowy z ilodcig pikseli 6,6 MPix? Pragniemy zauwazyé, ze rozdzielczo$¢ przestrzenna jest
bezposrednio zwigzana z wielkoscig piksela detektora i nie ma bezposredniego przetozenia na jakos¢

obrazu. Technologia zastosowana w proponowanym rozwigzaniu oferuje doskonafg jakos¢ obrazu
przy optymalnych parametrach technicznych detektora — w zwigzku z tym prosimy o uwzglednienie i
dopuszczenie rozdzielczosci przestrzennej jakg oferuje nasze rozwigzanie. Dodatkowo pragniemy
zauwazyé, ze proponowany warto$¢ odbiega jedynie 0,1 min pikslela od wymaganego i w zaden
sposdb nie wptywa na pogorszenie pracy uzytkownika, a tym samym na jako$¢ uzyskiwanych
ekspozycji. Obecny zapis uniemozliwia nam ztozenie oferty w postepowaniu.

Odp.: TAK

Pytanie nr 19.
Dotyczy pkt 43: ,,Rozmiar piksela < 148 um”

Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy aparat RTG renomowanego producenta ktéry posiada
detektor cyfrowy z rozmiarem piksela 150 um? Nieznacznie wigksza wielkos$¢ piksela 150 um w panelu
nie powoduje zmniejszenia mozliwosci rozrdzniania szczegétdw w obrazie RTG i nie ma wplywu na

pogorszenie jakoéci obrazu. Technologia akwizycji obrazu stosowana w panelu naszej produkcji
oferuje doskonatg jako$¢ obrazu przy ustalonej optymalnej dla tej technologii wielkosci piksela i
zastosowanych rozwigzan. Zmniejszenie wielkosci piksela generuje dodatkowe artefakty i zmniejsza
stosunek sygnatu do szumu co zwigzane jest z procesem technologicznym, ktéry dla kazdego panelu
jest podobny. Chcemy réwniez zauwazy¢, ze liczba pikseli w matrycy detektora nie wplywa
bezposrednio na jakosS¢ obrazu, a jest wypadkowg wielkoéci piksela i wielkosci samej matrycy.
Oferowana technologia zapewnia doskonatg jako$¢ obrazu przy optymalnych parametrach
technicznych detektora. Obecne zapisy uniemozliwiajg nam ztozenia oferty w postepowaniu.

Odp.: TAK
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Pytanie nr 20.

Dotyczy pkt 49: ,,Wszystkie podstawowe elementy aparatu jak stof, stojak, detektory, generator,
lampa wyprodukowane przez jednego producenta. Dopuszcza sie jeden element (lampa lub
detektory) innego producenta”

Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy aparat RTG renomowanego producenta, ktdry posiada
podstawowe elementy aparatu jak: stot, stojak, generator, kolumna i statyw Bucky - wyprodukowane
przez jednego producenta, natomiast lampa jak i detektor przez innego z zachowaniem petnej
kompatybilnosci systemu? Pragniemy zauwazyé, ze takie rozwigzanie jest stosowane przez wigkszosé
producentéw dostepnych na Polskim rynku, jednoczesnie nie wplywa to na jakos¢ uzyskiwanych
obrazéw diagnostycznych jak i na samo urzadzenie. Dzieki takiemu rozwigzaniu Zamawiajgcy ma
mozliwo$¢ wyboru kitku lamp w zaleznosci od potrzeb w razie wymiany, a co za tym idzie mozliwo$¢

wyboru najkorzystniejszej cenowo. Autoryzowanym przedstawicielem oraz gwarantem na terenie
Polski jest firma Fujifilm GmbH. Fakt wskazania dwdch przedstawicieli na terenie UE nie wptywa na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji czy rekojmi, a serwis pogwarancyjny realizowany jest
przez jednego Wykonawce dla catosci urzadzenia. Obecny zapis uniemozliwia nam zfozenie oferty w
postepowaniu.

Odp.: TAK

Pytanie nr 21.
Dotyczy pkt 50: ,Detektory w peini zintegrowane z aparatem na etapie jego produkcji przez

producenta aparatu RTG oraz objete jedna deklaracjg zgodnosci w ramach kompletnego aparatu
RTG”

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy aparat RTG renomowanego producenta, ktdry posiada
detektory jak i konsole technika w petni zintegrowane z aparatem nie na etapie produkcji przez

producenta aparatu RTG oraz objete _dwoma deklaracji zgodnosci z zachowaniem pefnej

kompatybilnosci systemu? Pragniemy zwrdci¢ uwage iz, wiekszos$¢ producentédw wystawia deklaracje

zgodnosci dla kazdego z elementdw urzadzenia, ktéry moze podlegaé niezaleznemu obrotowi, chocby
jako cze$¢ zamienna. Pragniemy wskazaé, iz deklaracja zgodnosci konieczna jest do obrotu
jakimkolwiek towarem na terenie UE. Deklaracja wystawiona dla catego urzgdzenia uniemozliwiataby
obrét poszczegdlnymi czesciami. Nie wplywa to na jako$¢ urzadzenia, ani na fakt odpowiedzialnosci
wytworcy na podstawie stosownych przepiséw ustawy o wyrobach medycznych. Cyfrowe panele
stosowane w cyfrowych aparatach rentgenowskich produkowane sg przez specjalistyczne firmy nie
bedace producentami aparatéw rentgenowskich. Podobnie producenci aparatéw rentgenowskich nie
sg producentami paneli cyfrowych. Autoryzowanym przedstawicielem oraz gwarantem na terenie
Polski jest firma Fujifilm. Fakt wskazania dwdch przedstawicieli na terenie UE nie wptywa na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji czy rekojmi, a serwis pogwarancyjny realizowany jest
przez jednego Wykonawce dla catosci urzgdzenia. Obecny zapis uniemozliwia nam ztozenie oferty w
postepowaniu.

Odp.: TAK
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Pytanie nr 22.
Dotyczy pkt 51: ,Generator wysokiej czestotliwosci min. 100kHz”

Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy aparat RTG renomowanego producenta, ktéry posiada

czestotliwo$é generatora 30 kHz? Faktem jest, ze czestotliwo$¢ pracy generatora odpowiada za
stabilno$¢ napiecia w lampie RTG, co przekiada sie na jako$¢ uzyskiwanych obrazéw. Pragniemy
zauwazyé, ze juz przy wartosci 30 kHz po stronie wtdrnej uzyskuje sie napiecie state bez pulsacji,
natomiast powyzej 30 kHz réznice w jakos$ci obrazu sg niezauwazalne i nie ma to rowniez zadnego
wpltywu na zywotno$¢ lampy RTG. Ponadto nie istnieje jakiekolwiek rozporzadzenie, ktére stwierdza,
iz czestotliwos¢ pracy generatora musi wynosi¢ wiecej niz 30 kHz. Proponowana warto$¢ pozwala
utrzymac idealnie prostokgtny ksztatt impulsu dla kazdej ekspozycji, co zapewnia powtarzalnosc

wynikéw przy zachowaniu optymalnie niskiego poziomu promieniowania. Dopuszczenie aparatu o
czestotliwosci pracy generatora 30 kHz pozwoli nam zlozy¢ waing oferte. W zwigzku z tym, ze
wszystkie obecnie produkowane generatory RTG sg generatorami wysokiej czestotliwosci, nie ma
zadnego technicznego ani klinicznego uzasadnienia dla postawienia warunku granicznego na
poziomie min. 100 kHz, a moze to jedynie ograniczy¢ konkurencije.

Odp.: TAK

Pytanie nr 23.

Dotyczy pkt 73: , Kolorowy, ptaski monitor o rozdzielczosci min. 1280x1024 pikseli do sterowania
generatorem i systemem obrazowania cyfrowego, przekatna ekranu 2 22”
Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy monitor poglagdowy LCD ptaski, kolorowy, dotykowy, 19”
dedvkowany do stacji technika? Pragniemy zauwazy¢, ze takie rozwigzanie jest zoptymalizowane i nie
wplywa na pogorszenie ergonomii uzytkownika.

Odp.: NIE

PYTANIA do Zatacznika nr 6a i 6b (SIWZ) - pozostate wymagania

Pytanie nr 24,
Dotyczy pkt 7: ,,W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 1 naprawy tego samego podzespotu

wymaga sie wymiany tego podzespotu na nowe”.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje pkt 7 o nastepujgcym brzmieniu: ,W okresie
gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespofu wymaga sie wymiany tego
podzespotu na nowe”.

Odp.: NIE
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Pytanie nr 25.

W punkcie 79 Zamawiajagcy wymaga by ilos¢ przechowywanych obrazéw w matrycy
detektora byta wieksza lub réowna 1000. Prosimy o odstgpienie od tego zapisu w catosci i ew.
podanie przyczyny, dla ktérej Zamawiajgcy wymaga tej funkcjonalnosci.

UZASADNIENIE: W nowoczesnych systemach radiografii cyfrowej opartej o detektory DR,
pozyskany w matrycy obraz jest natychmiast przesytany do konsoli technika, tabletu lub
laptopa wspétpracujgcego z detektorem. Zapamietywanie obrazow w detektorze niesie ze
sobg kilka niebezpieczenistw. Po pierwsze uszkodzenie detektora moze spowodowac utrate
przechowywanych w nim obrazéw. Zanik zasilania takie moze to spowodowac. Po co
przechowywaé 1000 obrazow i pdzniej traci¢ czas na ich przesyfanie do systemu PACS?

Odp.: TAK

Pytanie nr 26.
W punkcie 2, w czesci dotyczacej pozostatych wymagan, Zamawiajacy zada ,wykonania
pozostatych pomiaréw”. Prosimy o sprecyzowanie, o jakie pomiary chodzi?

UZASADNIENIE: Brak wyszczegdlnienia o jakie pomiary chodzi moze doprowadzi¢ do ztozenia
nieprawidtowej oferty z zawyzong badZ zanizong cena. Moze doprowadzi¢ do sytuacji, w
ktérej oferty nie bedg mogty by¢ poréwnane ze wzgledu na zréinicowanie oferty w tym
punkcie.

Odp.: Testy specjalistyczne aparatu.

Pytanie nr 27.
W punkcie 9, w czesci dotyczacej pozostatych wymagan, Zamawiajacy zada, by byta
zachowana gwarancja produkcji czesci zamiennych na min. 10 lat od dostawy.

Prosimy o wykreslenie tego punktu w catosci lub zamiane na min. 5 lat od dostawy.

Odp.: NIE

Odpowiedzi na pytania stanowig integralng czes¢ Instrukcji dla wykonawcow i prosze je
uwzglednic przy sktadaniu ofert
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