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Wszyscy zainteresowani

Dot.

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie Wytycznych
Instytucji  Zarzadzajacej Regionalnym  Programem  Operacyjnym  Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamoéwienn wspoétfinansowanych ze
$rodkéw EFRR w stosunku do ktdrych nie stosuje sie ustawy Prawo zamdwien publicznych
»Zakup infrastruktury do prac B+R niezbednych do ustalenia schematu szybkiego badania
bélu gtowy w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mézgu przez Sanus Szpital
Specjalistyczny Sp. z 0.0.”

Zamawiajacy informuje ze w dniu 20.09.2019 r. wplynetly pytania:

Pytanie nr 1.
Dotyczy zatacznik nr.5 punkt 10.22

Prosimy o potwierdzenie, iz wymagana funkcjonalnos¢: ,generowanie map ADC o wysokim
wspétczynniku b w oparciu o mapy ADC o niskich wspoéfczynnikach b...” moze by¢ realizowana w
spos6b automatyczny na konsoli aparatu. Rozwigzanie takie zapewnia natychmiastowy dostgp do
map ADC i ich standaryzacje, tak waina dla badan naukowych.

Odp.: TAK

Pytanie nr 2.
Dotyczy zatacznik nr.5 punkt 1.6.4

Homogeniczno$¢ pola jest bardzo wainym parametrem, méwigcym o jakosci danego aparatu.
Zamawiajgcy ocenia ta wtasciwos$¢ dla kuli o srednicy 30cm, jednak parametr do 40cm pozostawia
bez oceny. Czy w celu uzyskania doktadnej oceny mozliwosci technicznych oferowanych aparatow
Zamawiajgcy wprowadzi punktacje dia punktu 1.6.4 ? Przykfadowo

1.6.4 | o duzej Srednicy 40 cm < 1,20 ppm;|> 0,70 - O
podac wartos¢ | pkt
<070 -3
pkt
Odp.: NIE
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Pytanie nr 3.
Dotyczy zatacznik nr.5 punkt 3.2

Cewka do badar glowy jest bardzo waznym elementem kazdego aparatu MR. Badanie gfowy jest tez
najczesciej wykonywanym badaniem w przypadku prac badawczo-rozwojowych z udziatem aparatow
MR. Dlatego, naszym zdaniem, zasadnym jest premiowanie w ocenie technicznej jak najlepszej cewki
do badan gtowy. Czy zamawiajacy wprowadzi nastepujgce zmiany ?

3.2. |Cewka wielokanatowa typu matrycowego | Tak; Liczba elementéw do
przeznaczona do badan gtowy, | poda¢ nazwe | badania mézgu 248 -
posiadajagca w badanym obszarze min. 32 | cewki i liczbe |5 pkt

elementéw pomiarowych obrazujgcych | elementéw Cewka o zmiennej
jednoczesnie i pozwalajaca na akwizycje | pomiarowych | geometrii —3 pkt
réwnolegte typu ASSET, iPAT, SENSE,|w badanym
SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturg|obszarze
producenta

Odp.: TAK

Pytanie nr 4.
Dotyczy zatacznik nr.5 punkt 3.11

Cewki typu ,loop” s rozwigzaniem pochodzacym z poczatkéw obrazowania MR. Dlatego wysoka
punktacja przyznawana za zaoferowanie tego rozwigzania nie jest, naszym zdaniem , adekwatna do
korzysci jakie ewentualnie Zamawiajacy uzyska z faktu posiadania tych cewek. Czy w celu uzyskania
zbalansowanej oceny technicznej oferowanych aparatéw Zamawiajacy zmniejszy punktacje w tym
punkcie do nastepujacej :

3.11. Zestaw min. 3 cewek petlowych | Tak / Nie;

{typu loop) o réznych srednicach
Jezeli tak — podac liczbe cewek i| Tak — 1 pkt

do zastosowan uniwersalnych
ich nazwy i Srednice

Nie — 0 pkt

Odp.: NIE

Pytanie nr 5.
Dotyczy zatacznik nr.5 punkt 3.12

Cewki elastyczne sg bardzo przydatne do wykonywania badan przy nietypowym utozeniu pacjenta,
lub kiedy badana anatomia ma nietypowy rozmiar ( np. wystepuje obrzgk ). Jednak wykonywanie
takiego badania cewkami 4 kanatowymi powoduje znaczng degradacje sygnatu w poréwnaniu do
badania wykonanego przy uzyciu cewek sztywnych, ktére zazwyczaj sa 8 lub 16 kanatowe. Diatego
whnioskujemy o zmiane wymogu w tym punkcie na cewki elastyczne 16 kanatowe. Zapewni to
Zamawiajgcemu najwyzszy poziom wykonywanych badan.

Odp.: NIE
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Pytanie nr 6.
Dotyczy zatacznik nr.5 punkt 6.10.10

Mozliwos$¢ generowanie obrazéw T1, T2 FLAIR czy STIR z réznymi nastawieniami TE, TR i Tl po
zakonczeniu badania jest bardzo waina przy planowanych pracach badawczo-rozwojowych. Daje
nieskoriczone mozliwosci prezentacji zebranych danych i jakie cenng informacje ilosciowa o
faktycznych czasach T1 i T2 dla danego voxela. Informacja taka pozwala w sposéb ilosciowy oceniac
procesy, ktére do tej pory byly walidowane tylko na podstawie zmiany stopnia szarosci i poréwnania
symetrycznego. Przyznawanie tylko 2 punktéw za tak wazng funkcjonalno$¢ jest, naszym zdaniem,
niewtasciwe i dlatego wnioskujemy o zwiekszenie punktacji dla tego parametru do 5 pkt.

Odp.: NIE

Pytanie nr 7.
Dotyczy zatacznik nr.5 punkt 10.18

Automatyczne numerowanie zeber w badaniach CT jest matoznaczacg funkcjonalnoscig i naszym
zdaniem przyznawanie az 5 pkt wptywa negatywnie na zbalansowana ocene techniczng oferowanych
aparatéw. Dlatego prosimy o zmniejszenie punktacji dla tego parametru do 2 pkt.

Odp.: NIE

Pytanie nr 8.
Prosimy Zamawiajgcego o akceptacje propozycji miejsca posadowienia agregatu wody lodowej. W
zatgczeniu rysunek - rzut z zaznaczong lokalizacjg urzadzen,

Odp.: TAK dla pozycji B (w zataczeniu)

Pytanie nr 9.

Prosimy o potwierdzenie, ze przygotowanie betonowej ptyty montazowej na gruncie, doprowadzenie
zasilania dla agregatu wody lodowej jest po stronie Zamawiajgcego,

Odp.: TAK

Pytanie nr 10.

Zalecamy dla zabezpieczenia agregatu wody lodowej przed dostepem o0sdb postronnych wykonanie
ogrodzenia. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy w takim przypadku wykona je we wiasnym
zakresie,

Odp.: TAK
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Pytanie nr 11.

Prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie prace wykonczeniowe zwigzane z przebiegiem instalacji sg po
stronie Zamawiajgcego,

Odp.: TAK

Odpowiedzi na pytania stanowia integralng czes$¢ Instrukcji dla wykonawcéw i prosze je
uwzglednié przy sktadaniu ofert




